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VIVO COLON CANCER DIAGNOSIS AND CLINICAL DECISION SUPPORT- PROYECTO 

PICCOLO 
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Introducción: El cáncer colorrectal representa un 10% de todos los cánceres en el 

mundo. Un diagnóstico temprano y exacto, y la intervención precisa, pueden conseguir 

una tasa de curación de hasta el 90%. Para ello, se requieren técnicas de diagnóstico 

mejoradas con sensibilidad/especificidad adecuadas para permitir la evaluación in situ, 

la caracterización segura y la resección de lesiones durante las intervenciones de 

práctica clínica. 

Objetivo: El proyecto PICCOLO propone el desarrollo de un endoscopio fotónico 

compacto, híbrido y multimodal basado en OCT (tomografía de coherencia óptica) y 

MPT (tomografía multifotón), combinado con fluorescencia. La información estructural 

que ofrece el OCT combinada con la información funcional del MPT permitirá el 

desarrollo de un endoscopio innovador. 

Material y método: Se utilizarán modelos animales para generar biomarcadores de 

imágenes permitiendo la detección, evaluación y clasificación automática de la 

enfermedad. El sistema desarrollado se validará en 3 fases. Fase preliminar- obtención 

de videos de colonoscopias con luz blanca (n = 50). Fase 1- probar el buen 

funcionamiento y seguridad de OCT y MPT en un modelo animal. Fase 2- Ensayos 

preclínicos: Validación en modelos animales in vivo (n = 400). Fase 3- Validación en 

muestras de modelos humanos ex vivo (n = 200). 

Resultados: Además del propio dispositivo desarrollado durante el periodo del 

proyecto, este producirá una extensa base de datos digital de lesiones neoplásicas e 

hiperplásicas de colon, que brindará información sin precedentes sobre imágenes de 

OCT y MPT, a disposición de la comunidad científica. 



Conclusiones: Este endoscopio innovador proporcionará a los gastroenterólogos una 

identificación in situ en tiempo real y detallada de las lesiones neoplásicas e 

hiperplásicas colorrectales y facilitará diagnósticos in vivo precisos y fidedignos, con 

capacidades adicionales de clasificación para el cáncer de colon, así como infiltración de 

lesiones in situ y evaluación de márgenes a través del análisis automático de imágenes. 

 


