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CO-30. ENDOCLAEN: ANALIZADOR AUTOMATICO DE IMAGEN PARA LA EVALUACION
DEL GRADO DE LIMPIEZA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CAPSULA ENDOSCOPICA

Nevarez Heredia, Andrea *; Noorda, Reinier 2, Naranjo Ornedo, Valeriana 2; Alonso
Lazaro, Noelia*; Garcia Campos, Maria?; Pons Beltran, Vicente?
'Hospital Universitari i Politecnic La Fe. Valencia. 2Universidad Politécnica de Valencia.

Valencia

Introduccién: Una de las limitaciones de la capsula endoscépica (CE) es la presencia de
contenido intestinal. No disponemos de métodos validados que permitan medir de
forma eficaz el grado de limpieza y con ello la calidad de la preparacion utilizada.
Objetivo: Disefiar y validar un sistema computarizado capaz de medir el grado de
limpieza en los estudios de CE.

Material y método: Se seleccionaron 135 imdgenes de videos de CE de estudios
realizados en nuestra unidad en los ultimos 5 afios. Se disefié un programa capaz de
distinguir automdaticamente entre dos clases de imagenes de capsula endoscdpica:
limpias y sucias. De las imagenes seleccionadas, 108 se utilizaron para entrenar el
sistema y 27 para validarlo. Con el fin de aumentar la precisién del modelo se
dividieron las imdgenes en bloques de 64 x 64 pixeles y se etiquetd cada bloque como
limpio o sucio. Se obtuvieron un total de 2798 bloques para entrenamiento del
sistema y 704 para su validacién. Finalmente se diseiié un software capaz de utilizar el
modelo de andlisis sobre un video completo.

Resultados: La aplicacion del modelo al conjunto de bloques de validacion, obtuvo
una exactitud del 97%, especificidad del 96,6% y una sensibilidad del 97,4%. El modelo
de clasificacion obtenido se integré en un programa que permite la evaluacion de
videos de CE y calcula el porcentaje de suciedad, tanto del video como en cada
fotograma. El sistema: que aun no ha sido optimizado, es capaz de procesar un video
de 33 minutos (10.000 fotogramas) en formato mpg en 12 horas (15s por fotograma).
Conclusiones: El sistema Endoclean, en el analisis por bloques, permite cuantificar con
precision el grado de limpieza de imagenes de CE. Es necesario optimizar el modelo en

el analisis de videos, reducir los tiempos de analisis y su posterior validacion.



